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放疗技术室飞利浦大孔径CT模拟定位机保修
采购项目采购需求
大孔径CT仪是放射治疗模拟定位的必备医疗设备，每个放疗患者均须进行定位扫描，为了机器稳定高效运转，定期维护保养是必不可少的，购买保修可以大大节约维修成本和提高维修效率，从而满足患者的需求。
1、机器型号: 
飞利浦Brilliance CT Big Bore Onconogy。
2、主机全保，整机CT所有配件，包含CT球管、探测器等。
3、每年提供4次定期维护保养：包括（1）机器清洁、性能测试及校准；（2）机械和电气检查；（3）图像质量检查；（4）预防性维护；（5）软件升级等。提供维护保养报告。
4、响应时间、保证开机率： 
24小时*365天技术电话支持，保证设备每年95%以上的开机率。保修设备发生故障，电话响应时间不超过1小时，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，在24小时内派维修工程师到达维修设备现场。
5、配件等其他要求： 
国内备件到货时间24小时内，国际备件到货时间7个工作日内。
6、原厂或原厂授权保修。




妇科一病区宫腔镜采购项目采购需求

随着宫腔镜微创手术迅速发展、技术不断改进，高清宫腔镜系统已经迅速在各个医院普及，越来越多地应用到临床操作中。我院目前没有宫腔检查镜、器械等，设备严重短缺，现有条件极大的限制了宫腔镜检查、治疗的开展，需购置一套进口高清宫腔镜系统。

一、总体要求：
整个系统能提供更精确的内镜图像以满足外科、妇科、泌尿外科、骨科、神外、耳鼻喉、麻醉、呼吸等多科室腔镜手术均可达到1080P的全高清影像输出的最佳治疗性能，并可连接光学内镜、纤维内镜及电子内镜。

二．配套要求：
1、全高清宫腔镜主机系统
1.1、全高清影像主机平台                                1台
1.2、全高清摄像头                                      1套
1.3、LED冷光源系统                                     1台
[bookmark: _Hlk46563518]1.4、导光束                                            4条
[bookmark: _Hlk45803562]1.5、高清医用液晶监视器                                1台
1.6、腔镜设备台车                                      1台
[bookmark: _Hlk49492410]2、宫腔检查镜                                          4套
2.1多功能灌注泵                                        1套
2.2图文工作站                                          1套

三、售后
1.培训：培训以医务人员能熟练使用设备，并能按照规范熟练进行维护保养和清洗消毒为准。
2.售后人员：生产厂家在太原市内设有办事处并有生产厂家专业专职工程技术人员，定期（每月）进行巡回跟踪服务。
3.售后维修：接到报修通知后2小时内给与答复，24小时内专业人员到现场。
4.维修期间备品对应：72小时内不能修复的设备需无偿提供备用品，能保障在维修期间工作的持续性。



核磁CT室飞利浦3.0T核磁全保修采购项目
采购需求
磁共振检查机是核磁CT室的必备医疗设备，面对日益增多的日检查量，为了机器稳定高效运转，定期维护保养是必不可少的，购买保修可以大大节约维修成本和提高维修效率，从而满足患者的需求。
1、机器型号: 飞利浦MR Ingenia 3.0T 
2、主机全保，合同期内，保障设备主机所有零配件免费更换。
3、每年完成3次保养，内容包含：1.安全检查2.影像质量检查 3.设备除尘保养4.提供定期维护保养报告 5.涉及的人工、交通差旅费及备件费均由维保公司承担。
4、响应时间、保证开机率： 
具备全国免费服务电话，保证24小时×7天服务。具备远程故障诊断排除能力。24小时*365天技术电话支持，保证设备每年95%以上的开机率。保修设备发生故障，电话响应时间不超过1小时，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，在24小时内派维修工程师到达维修设备现场。
5、配件等其他要求： 
国内备件到货时间24小时内，国际备件到货时间7个工作日内。
6、原厂或原厂授权保修。






麻醉科麻醉机采购项目采购需求
麻醉机是围手术期必备医疗设备，是用于实施全身麻醉供氧及辅助或控制呼吸的一套装置，主要由气源呼吸环路系统蒸发器麻醉呼吸器构成。全身麻醉中的吸入麻醉则是麻醉机通过机械回路将麻醉药输入患者的肺部，通过麻醉药气体分压，使之弥散到血液中，对中枢神经系统直接发生抑制作用，从而产生全身麻醉的效果。我科现有部分麻醉机已无法满足全部麻醉需求且存在使用年限过长，部件老化等问题，故麻醉科申请进口麻醉机及麻醉工作站用以更新。
麻醉机：
1、 具有全面的通气模式能满足从新生儿到成人所有病人通气（容量控制、压力控制模式、SIMV、PSVPro、手动通气、电子PEEP）； 
2、 最低潮气量达到5ml满足各个层次患者手术需要； 
3、 模块化呼吸回路，无需任何工具可徒手拆卸，134℃高温高压消毒，所有传感器及连接电缆内置在回路内等确保潮气量精准稳定输出，支持多种气体检测； 
4、 流量传感器采用金属薄片设计，耐用性强。
5、 有压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气道阻力等监测。
麻醉工作站：
1、 全数字化智能一体化平台，高精准的血流动力学监测，麻醉深度，肌松等检测。
2、 高精准的电子挥发罐满足不同手术类型的精准麻醉，确保手术顺利进行。
3、 智能统一程序的肺复张工具软件、高效麻醉药物量化管理、精准低微流量麻醉的用氧管理。




内镜中心奥林巴斯内镜维保项目
采购需求

内镜是消化道疾病诊疗的必备医疗设备，每日庞大的诊疗人次，加上内镜设备年久老化，定期保养必不可少，购买年保修势在必行，满足日常工作及患者的需求。
1. 内镜中心的33条奥林巴斯胃镜、肠镜及气管镜均已超过免费保养期。
2. 内镜及主机全保，合同期内保障内镜及主机的所有零件免费更换维修。
3. 每月对所有内镜及主机保养维护检查。
4. 维修内镜期间48小时内提供备用内镜。
5. 原厂或原厂授权保修。











内镜中心富士内镜维保项目
采购需求

内镜是消化道疾病诊疗的必备医疗设备，每日庞大的诊疗人次，加上内镜设备年久老化，定期保养必不可少，购买年保修势在必行，满足日常工作及患者的需求。
6. 内镜中心的11条富士胃镜、肠镜及气管镜均已超过免费保养期。
7. 内镜及主机全保，合同期内保障内镜及主机的所有零件免费更换维修。
8. 每月对所有内镜及主机保养维护检查。
9. 维修内镜期间48小时内提供备用内镜。
10. 原厂或原厂授权保修。










内镜中心生物膜清洗剂和过氧乙酸消毒液
项目采购需求


生物膜清洗剂是内镜中心对内镜进行清洗的必备清洗剂，普通的清洗剂不能去除残留在镜壁上的生物膜，为避免内镜二次污染，采用生物膜清洗剂进行彻底去除是必不可少的。
过氧乙酸消毒液是目前市面上灭菌效果好，浸泡灭菌要求时间少的灭菌剂，在达到灭菌水平的同时也大大提高了胃肠镜的周转率，从而降低科室感染风险，提高科室工作效率，从而更好地服务患者。
要求配套我院新华清洗消毒设备使用，保证设备兼容性，提高科室工作效率。
1、供货时间：24小时随时响应。
2、出现任何厂家自身造成的质量问题，原产品退换。
3、原厂或原厂授权供货。









全院计量器具检定校准服务项目
采购需求
根据国家《计量法》的有关规定，我院每年都要各类医疗设备进行检定校准工作，为了不影响各个科室及实验室的工作顺利开展，特申请招第三方检测机构为我院的检定校准工作做保障。
1、 服务范围: 配合我院完成强制检定工作，可以做到对各个科室医疗设备及实验室设备检测校准全覆盖的能力。
2、售后响应：可以做到24小时之内响应开展检测校准工作。
3、售后服务：及时建立并完善电子台账，保障我院的强制检定及检测校准工作的顺利开展。
4、必须具备相应资质。











手术室3D高清腹腔镜采购项目采购需求

1． 总体要求：
整个系统能提供更精确的内镜图像以满足手术室3D腹腔镜手术的最佳治疗性能，也能完成常规高清腹腔镜手术，可以满足普通外科、妇科、泌尿外科、肝胆外科等多科室开展腹腔镜下手术，能提供全高清手术视野，建立三维空间，确保术中视频清晰，并能兼容医院手术室现有其他内镜,产品为品牌最新机型。
二．配套要求：  
1．摄像平台系统                                     2台
2. 3D高清电子腹腔镜及消毒筐                        4根
3. 氙灯冷光源及导光束                               2套
4. 全自动气腹机及附件                               2台
5. 进口医用台车                                     2台
6. 高清刻录机                                       2台
7. 医用专业3D液晶监视器                            2台
8. 高频手术系统                                     2台
三、售后：
1.培训：培训以医务人员能熟练使用设备，并能按照规范熟练进行维护保养和清洗消毒为准。
2.售后人员：在山西有常驻售后工程师，负责山西市场售后，定期进行巡检。
3.售后维修：接到报修通知后2小时内给与答复，24小时内专业人员到现场。
4.维修期间备品对应：72小时内不能修复的设备需无偿提供备用品，能保障在维修期间工作的持续性。










手术室过氧化氢低温等离子灭菌器维保项目
采购需求
过氧化氢低温等离子灭菌器可以为微创手术的开展提供强有力的后勤保障。随着腔镜手术的逐年递增，设备的使用频率也有所增加，为了机器稳定高效运转，定期维护保养是必不可少的，购买保修可以大大节约维修成本和提高维修效率。
1、机器型号: 
STERRAD 100S、STERRAD NX、STERRAD 100NX
2、服务内容：全面增值型保修服务
3、响应时间、保证开机率等：
（1）8小时5天 服务热线，4小时电话答复
（2）247365资深工程师电话技术支持
（3）24小时快速的现场服务响应时间(包括所有节假日)
（4）保证年正常工作时间>=95%
4、配件等其他要求。
（1）免收技术服务的全部人工费用
（2）免收现场技术服务的所有差旅费
（3）备件的优先使用权及免收所有维修所需的备件费用
（4）产品手册规定的保养(PM)的人工和备件(每年两次，三年六次)
（5）两次全套设备电气校准(OQ)测试（每年两次，三年六次）
（6）每月一次的工程师电话或现场技术回访
（7）公司规定的产品升级(包括配件和人工服务)
5、原厂或原厂授权保修。



手术室腹腔镜采购项目采购需求

随着腹腔镜微创手术迅速发展、技术不断改进，高清腹腔镜系统已经迅速在各个医院普及，越来越多地应用到临床操作中。我科高清腹腔镜数量少，难以满足临床使用需求，需购置一套国产高清腹腔镜。
一．总体要求：整个系统能提供更精确的内镜图像以满足手术室腹腔镜手术的最佳治疗性能，要求最高端最新上市的机型。
二．配套要求：
1.摄像平台系统                     1台
2.冷光源系统                       1台
3.超高清腹腔镜镜头                 2个
4.专用导光束                       2根
5.医用专业高清液晶监视器           1台
6.全自动气腹机                     1台
7.专用台车                         1台
8.高清刻录机                       1台
9.高频电刀                         1台 
三、售后
1.培训：培训以医务人员能熟练使用设备，并能按照规范熟练进行维护保养和清洗消毒为准。
2.售后人员：在山西有常驻售后工程师，负责山西市场售后，定期进行巡检。
3.售后维修：接到报修通知后2小时内给与答复，24小时内专业人员到现场。
4.维修期间备品对应：72小时内不能修复的设备需无偿提供备用品，能保障在维修期间工作的持续性。




手术室荧光腹腔镜采购项目采购需求

我院手术室现配备高清腹腔镜、3D腹腔镜，能满足基本腔镜手术的要求，但是对于荧光导航下的精准微创外科手术还尚属空白，作为全省的肿瘤中心，对于肝脏肿瘤的定位、肝的解剖性切除；胃癌边界显影、淋巴显影；结直肠肿瘤的淋巴显影及血供评估；妇科早期肿瘤的前哨淋巴显影等尤为需求，且符合医疗手术的精准发展方向。
一．总体要求：荧光成像设备，国产，集LED可见光和近红外激光，双光源的成像设备，和荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于为外科医生在微创手术及开放手术中提供高清白光和荧光影像。
二．配套要求：  
1．视频处理器主机（含双光源系统）  1台 
2. 摄像头                          1个 
3. 荧光腹腔镜                      2根 
4. 荧光专用光纤                    2根 
5. 全自动可加热气腹系统            1台 
6. 医学专用显示器                  1台 
7. 图像管理终端                    1台 
8. 智能高频电刀                    1台 
9. 荧光成像设备专用台车            1台 
三、售后
1.原厂售后
2.有本地工程师及本医院专人负责
3.工程师需24小时响应，1小时到场
4.设备出现问题后备用机需要3天内到达本院维持手术需要




手术室泌尿外科手术器械采购项目采购需求

应泌尿外科申请，为满足临床需求，特别是新高精尖手术的顺利开展，特申请予以购置以下功能的进口手术器械：
	产品名称
	描述
	数量

	输尿管抓钳
	可旋转，带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长 36cm，无创，有孔，圆形钳口，单动钳夹，包括:33132金属手柄，带MANHES锁齿，33300外管，33310 AB钳芯
	1

	剪刀
	可旋转，可拆卸，带单极电凝连接头，带LUER接口，双动钳头，弯曲，钳口长度15mm，尺寸5mm，长度36cm
	1

	冲洗吸引管
	侧面有小孔，有用于单手控制的双向阀门，直径5mm，工作长度36cm
	1

	大持针器
	轴形手柄，省力，有可开关锁齿，开关在右，钳口左弯，ø 5 mm，长度33cm
	2

	膀胱造瘘器
	20Fr，长度95mm
	1

	哈巴狗施夹器
	可调整任意角度，12.5MM 340MM
	5

	哈巴狗取夹器
	12.5MM 340MM
	5

	无损伤血管阻断夹
	25MM直型2.45N静脉
	1

	无损伤血管阻断夹
	45MM直型2.94N静脉
	1

	无损伤血管阻断夹
	25MM直型3.43N动脉
	2

	无损伤血管阻断夹
	45MM直型4.41N动脉
	2

	无损伤血管阻断夹
	25MM弯型3.43N动脉
	2

	无损伤血管阻断夹
	45MM弯型4.41N动脉
	2

	持针器
	左弯型 5MM 310MM
	1

	直角分离钳
	90度 10MM  310MM
	1

	梅氏分离剪
	尖端向左侧弯曲，5MM 310MM
	1

	卵圆形抓取钳
	5MM 310MM
	1


手术室手术台采购项目采购需求

手术床是医生在手术过程中必要的工具，是安置病人让医生更方便提供手术环境最重要的工具，需求进口手术台。
1.床板由头板、上背板、下背板、坐板及腿板（可分）等五段组成。头板可拆卸，上背板可拆卸，腿板可拆卸，整个床面适用于术中C型臂X光透视。
2.具有两套独立电子操作系统，一套为无线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行。
3.操作性能：手术床台面升降，头脚倾，左右倾，背板升降由电动调节。
4.床垫为记忆床垫，可预防压力性损伤。



 






手术室手术显微镜采购项目采购需求
手术显微镜是现代神经外科的标志，是现外科发展不可缺少和不可替代的手术设备之一，其在提高手术安全性、增强手术精细化程度、提升医生对于复杂手术的处理能力等方面，均具有巨大的意义。可应用于神经外科、耳鼻喉科、泌尿外科、乳腺外科等手术。要求如下：
（1） 单一物镜下连续变焦，有自动对焦功能。
（2） 主光源与备用光源皆为≤300W氙灯。
（3） 内置高清摄录像系统
（4） 有黑白血管荧光造影模块和肿瘤荧光造影模块。
（5） 整机一键电动平衡
（6） 可一体化整合内镜视野








手术室无影灯采购项目采购需求

手术无影灯是手术室常见设备之一，随着医疗技术的发展，各种特殊患者的出现，对医疗设备的要求也不断增高。在开放式手术中，医生需要十分清晰的视野，从而保证手术的正常进行，尤其是在十分困难的情况下更是如此，特申请购置进口设备。
1.光学系统：采用多光源发光二极管（LED）设计
2．双母灯设计，每一单头母灯光照强度≥120,000Lux；
3．指尖轻触可完成对照明度的控制；
4．万向节悬吊系统≥5个；
5．可选配单独弹簧臂（5关节以上）悬挂显示器或高清外置摄像系统。


